
Uso previsto
Dispositivo diseñado para el tratamiento paliativo del colapso traqueal canino,
preferentemente en etapas tempranas de la patología. 

        Advertencias y precauciones
Atención en caso de intubación con el stent: use un tubo endotraqueal de
diámetro inferior al stent, no arrastre la prótesis.
Exclusivo para uso veterinario.
Producto de un solo uso. 
No reesterilizar ni reutilizar.
No emplee el producto para un fin diferente al indicado. 
Debe descartarse en todos los casos otras alteraciones de la vía aérea
y/o cardiológicas. 

Posibles efectos adversos
Reacciones alérgicas (níquel, titanio y/o medicación asociada).
Migración o fractura del dispositivo.
Hemorragias internas o lesiones en las paredes traqueales. 
Formación de tejido de granulación (efecto masa).
Infección local.
Acúmulo de moco.

Identificación de un efecto adverso con TwineStent
Disnea inspiratoria y/o espiratoria
Incremento en los ciclos de tos
Cianosis
Otras

Punta atraumatica
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La información es orientativa y basada en la experiencia con el producto. El diagnóstico y manejo corresponden
exclusivamente al veterinario. Epic Innova S.L. no asume responsabilidad por uso indebido o fuera de indicación.
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Exploración recomendada
Se recomienda realizar un estudio radiográfico para valorar la posición / fractura
/sobrecrecimeinto de la prótesis en la tráquea. 

En caso de ser necesario, realizar una endoscopia exploratoria.

Recomendaciones de manejo
Fractura: extraer el fragmento roto o la totalidad de la prótesis y
reemplazar.
Migración del dispositivo: retirar y re-colocar.
Inflamación: administrar corticosteroides y re-evaluar. No extraer en fase
inflamatoria.
Excesivo acúmulo de moco-infección: evaluar la causa e intercambiar la
prótesis. Si es preciso, pautar antibioterapia.

Extracción del stent
1.Realizar una incisión en la linea media ventral del cuello, palpando el punto

de fijación de la prótesis. 
2.Localizar y cortar el hilo ed fijación del stent al cartílago traqueal.
3.Extraer con un movimiento rotatorio anti-horario. 

En caso de que el fragmento este en el extremo caudal, retirar vía
endoscópica. Para ello, se recomienda fijar la prótesis con una pinza y
traccionar de ella dentro de un catéter. Evitar arrastrar el fragmento `por
la tráquea.

Re-colocación - Implantación
No debe recolocarse la misma prótesis si esta se ha fragmentado. Implante un
nuevo TwineStent. 
En caso de acortamiento o migración, recoloque la pieza siguiendo las
instrucciones de uso disponibles en www.epiicvet.com

Descargue la ficha técnica del producto en 
 � www.epiicvet.com

La información es orientativa y basada en la experiencia con el producto. El diagnóstico y manejo corresponden
exclusivamente al veterinario. Epic Innova S.L. no asume responsabilidad por uso indebido o fuera de indicación.

Fractura de un
segmento de la prótesis

Granuloma asociado a
la fractura



Intended Use
Device designed for the palliative treatment of canine tracheal collapse,
preferably in the early stages of the disease.

      Warnings and Precautions
Caution during intubation with the stent: use an endotracheal tube with a
smaller diameter than the stent; do not drag or displace the prosthesis.
 For veterinary use only.
 Single-use product.
 Do not resterilize or reuse.
 Do not use the product for any purpose other than that indicated.
 Other airway and/or cardiac disorders must be ruled out in all cases.

Possible Adverse Effects
 Allergic reactions (to nickel, titanium, and/or associated medications).
 Device migration or fracture.
 Internal bleeding or injury to the tracheal walls.
 Granulation tissue formation (mass effect).
 Local infection.
 Mucus accumulation.

Identification of an Adverse Effect with TwineStent
 Inspiratory and/or expiratory dyspnea.
 Increased coughing episodes.
 Cyanosis.
 Other.
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The information provided is for guidance only and based on product experience. Diagnosis and management are the sole responsibility of
the attending veterinarian. Epic Innova S.L. assumes no liability for misuse or off-label use of the device.
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The information provided is for guidance only and based on product experience. Diagnosis and management are the sole responsibility of
the attending veterinarian. Epic Innova S.L. assumes no liability for misuse or off-label use of the device.

Recommended Examination
 A radiographic study is recommended to assess the position, fracture, or
overgrowth of the prosthesis within the trachea.

If necessary, perform an exploratory endoscopy.

Management Recommendations
Fracture: remove the broken fragment or the entire prosthesis and
replace it.
 Device migration: remove and reposition the prosthesis.
 Inflammation: administer corticosteroids and re-evaluate. Do not remove
during the inflammatory phase.
 Excessive mucus accumulation or infection: evaluate the cause and
replace the prosthesis. If necessary, prescribe antibiotic therapy.

Stent Removal
1.  Make an incision along the ventral midline of the neck, palpating the

fixation point of the prosthesis.
2.  Locate and cut the suture securing the stent to the tracheal cartilage.
3.  Remove the stent with a counterclockwise rotational movement.

 If the fragment is located at the caudal end, remove it endoscopically. To
do this, it is recommended to grasp the prosthesis with forceps and
withdraw it inside a catheter. Avoid dragging the fragment through the
trachea.

Repositioning – Implantation
Do not reposition the same prosthesis if it has fractured. Implant a new
TwineStent.
In case of shortening or migration, reposition the device following the
instructions for use available at www.epiicvet.com.

Download the product data sheet at
 � www.epiicvet.com
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